THOMMEN

Medical
Componenti protesici (riutilizzabili) e
avvitatore MONO per ancoraggio sferico

Possono essere lavati nel cestello (non pit di tre componenti
protesici alla volta oltre all'avvitatore MONO per ancoraggio
sferico). La sterilizzazione viene eseguita separatamente.
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5.3 29.0 3.03.628 Q4 3.03.718 3.03.668 diametro sullo stelo. RC dato sullo stelo.
Questo corrisponde Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso
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